
PDX Chamber error 

PDX反應槽阻塞 



造成原因 

• 反應槽的液體被血塊堵塞了 
• 請依照儀器顯示的錯誤指示來清除該槽的血塊 :例如 出現

WBC Chamber error 就要針對藍色箭頭的那個槽 

 

 

WBC 反應槽 RET 反應槽 
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故障排除 
  先確認是否反應槽被堵塞，然後依照以下步驟移除阻塞的血
塊或是其它物質 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
需要的工具 : ㄧ字起、生理食鹽水、面紙、針筒 

RBC PLT Chamber/RET-Chamber error/WBC-Chamber 
error 



1.使用ㄧ字起將右側的門鎖打開，開啟側門  
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2.首先確認出現錯誤的 反應槽是否有液體滿溢， 

若有可先用塑膠滴管先吸取掉 

3.然後將該反應槽下方相連的管線拆開  

4.反應槽相連的管線拆開後 ，用針筒緩慢注入生理食鹽水，

看是否會有水流出，若沒有的話表示此反應槽完全被堵塞了，
此時可以將內部的生理食鹽水吸出然後放入約 2ml 的漂白水 
(溶解血塊) 靜置5 分鐘 



5.反應槽的上方先用面紙蓋住，以防推入

空氣時液體噴出 

6.管線的下方接上針

筒，推入空氣或是將
clot與漂白水吸出反應
槽 

7.清除血塊後 ，請重複步驟4 確認管路通暢 

8.將上方面紙移除，針筒也拔除，將管線接回 
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9. 將右側門鎖上，重新啟動儀器。 
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